Ktalons, bauptsilclilich AO.KVL dienon, aadore Gebraucbswiderstiiudo zu kontrol-lioron. Fig. 417 zeigt oin nach den Vorscbrifton dor Reiehsanbtalt gebautes Normalohm in auBerer Ansicht1); Vi#. 418 im Durohaohnitt. Die Strom-zuloitung gOBobielitdurchQuookailbcrniipfo, in ilio die dicken kupfernon liugcl cingehangt wordcn.
V. 418.
Das durob euieii StSpsel versobliolibaro Loch im Hat tgiiminidockct diont /,ur Kinfflhrung eines Tliormoinotora.    I3ei licanaprnchuiig mil Btnrken Striiincn
, 4.10.
wird der \VitlerBtnnd zur ICtthlung iu eln Potroloumbad eingoaenkt. In der beschriobenen \Veiso sind dioNornifilwiderstfiiide im Uotrnge vou 0,1, 1, lOusw. bis xn 100000 Ohm konstruiert.
'}   l-'ftbriltiinton u. a.:   O. Wolff,   Berlin;   Siemens u. Halsko,  OUarlottenburg;. Ufirlmnnn u. JJraui), l^ranltftu't n. 31.